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AUTORIZAGAO PARA PRESTAGAO DE SERVIGO DE

MONITORAGAO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFICIO NO

12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN RELATORIO DE DOSES FE N° 04795/26

Cliente: 06014 UNIMAGEM UN DE DIAG P/ IMAGEM S FRANCISCO DE ASSIS LTDA Registro CNEN: 913.077/17-01-6

RUA VEREADOR PEDRO TACCO, 61 CENTRO CEP: 12940450 ATIBAIA SP

Periodo de utilizagdo  10/04/2026 a 09/05/2026 Data de Recebimento: 12/05/2026
Més Base: abril/2026
Identificagdo CPF Nome Dose no Periodo Dose Anual Observagao
do Dosimetro Hp (10)  (mSv) (mSv)
06014 901 __ . . -  REFERENCIAL-01 M
06014 001 228.486.218-77 RODRIGO MODRO DA SILVA M 0,00
06014 002 375.921.018-07 EVERSON HENRIQUE DE SOUZA M 0,00
06014 003 278.114.208-56 CRISTIANE REGINA PAES GARCIA M 0,00
06014 004 373.747.208-40 BRUNA MARTINS ALMEIDA M 0,00
06014 005 305.283.098-89 LEANDRO GUERZONI VIDIRI M 0,00
Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida
Tabela de Observacdes Data de Emissao: 25 de maio de 2.026.
NI - Nivel de investigagéo (1,00mSv) DP - Dosimetro de extremidade D LANABRITO Sg?igig‘.glg‘fAf%"A”&aTg;\%ta'
LI - Leitura impossivel LE - Leitura de emergéncia BRITO
NU - Dosimetro n&o utilizado DA - Dosimetro referencial irradiado 325112262266%%72451882
DE - Dosimetro extraviado UA - Limite anual ultrapassado (50,00mSv) / 15:27:54 BRT
UM - Limite mensal ultrapassado (4,00mSv) 7%46 . ,évv,%é

* - Dosimetro utilizado sobre o avental plumbifero.
Patricia Santana Brito

Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario G T IUR I R E
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em https://dosimetrosite.tec-rad.com.br com a chave: 4adac5da2587cc524a34c44b2c980fd8
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