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Período de utilização

*07383*
RELATÓRIO DE DOSES Nº 04660/26

AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA 2026, OFÍCIO NO 

12/2025-DIRD.ANSN-CASEC/IRD/ANSN

Cliente: 07383 913.034/24-01-4Registro CNEN:CENTRO VETERINARIO 004 LTDA

AV PARAGUASSU, 4255   ATLANTIDA   CEP: 95588000   XANGRI-LA   RS

01/04/2026 à 30/04/2026 Data de Recebimento: 13/05/2026

Mês Base: abril/2026

NomeCPF ObservaçãoDose no PeríodoIdentificação Dose Anual

do Dosímetro (mSv) (mSv)Hp (10)

90107383 ___.___.___-__ MREFERENCIAL-01

00107383 037.352.150-25 MJESSICA PINTO PEREIRA *0,00

01207383 036.945.210-03 MHELENA COCHLAR GRASER *0,00

01807383 012.758.000-09 MLARISSE OHANA SOUZA DA SILVA *0,00

02107383 873.491.670-91 MBARBARAH PEREIRA GUEDES *0,00

02907383 028.746.271-43 MLETICIA MASSON CAROLINO *0,00

03007383 041.477.490-62 MNICOLE LANZARIN *0,00

03107383 008.165.600-99 MNATALIA ROCHA BARBOSA *0,00

* Dosímetros utilizados sobre o avental plumbífero.

Legenda: M - Dose abaixo de 0,10 mSv / DD - Dose desconhecida

Tabela de Observações Data de Emissao: 20 de maio de 2.026.
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Obs.: Dose Anual - Dose acumulada do ano calendario
Técnica utilizada: Dosimetria Termoluminescente

Consulte a autenticidade em https://dosimetrosite.tec-rad.com.br com a chave: 6c19764bff939b690c1d5172ac750f25

* - Dosímetro utilizado sobre o avental plumbífero.

- Leitura impossível

- Dosímetro extraviado

- Leitura de emergência
- Dosímetro de extremidade

- Dosímetro referencial irradiado- Dosímetro não utilizado

- Nível de investigação (1,00mSv)

- Limite anual ultrapassado (50,00mSv)
- Limite mensal ultrapassado (4,00mSv)

06321-210 Rua Paraná, 70 - Vila Jussara - Carapicuiba / SP Fone (11) 4187-0450 Fax (11) 4187-2443 e-mail: tec-rad@tec-rad.com.br

TEC-RAD Tecnologia em Radioproteção Ltda.
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